X光异物检测设备采购项目评分标准
	序号
	评分因素
	分值
	评 分 标 准

	1
	报价
	65分
	分为两部分：①X异物检测设备报价：以满足本项目要求文件的各报价单位报价单价（以不含税计算）的算术平均值为基准价，即满分55分，报价与基准价相比，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分，不足1%的按四舍五入计算。②以光源+探测器报价单价汇总作为计算依据，满分10分，计算方式同①一致。

	2
	售后服务方案
	20分
	报价单位提供的售后服务方案主要体现在整机维保政策上，从维保范围、设备故障响应时间与处理方式、零配件更换或维修等方面进行综合评价，第一名得10分，第二名得7分，第三名得4分，第四名得3分，可并列得分，未提供不得分；
质保年限至少为2年，根据各报价单位所报的质保年限进行排名：质保≥5年得10分、4年得7分、3年得4分、2年得3分，可并列得分。

	3
	检测精度(PET瓶装物料，保证误检率满足基础要求，实测)
	15
	1、重复检测误检率：≦1%得1分；≦0.7%得2.5分；≦0.5%得4分；
2、陶瓷球：≥φ3mm得1分，≥φ2mm得2.5分，≥φ1mm得4分；
3、玻璃球：≥φ4mm得1分，≥φ3mm得2.5分，≥φ2mm得4分。
4、不锈钢球：≥φ1mm得2分，≥φ0.5mm得3分。
注：要求提供承诺函，合同、验收以承诺函参数为准。

	注：本表中要求提供的复印件或扫描件材料，均需加盖供应商单位公章，否则将不予认可。




